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CZT=Cadmiun Zinc Telluride



Activity / kg 4 MBq/kg 3 MBq/kg 2,5 MBq/kg EANM

Mean weight [kg] 79 79 79

Mean activity stress [MBq] 318 238 203 410-520

Effective dose stress [mSv] 2.2 1.6 1.4 2.8-3.6

Acquisition time [s] 300 400 475 

Reduced administered activity, reduced acqusition time, and preserved image quality for the new CZT camera 
Oddstig et. al. J Nucl Cardiol. 2013 Feb;20(1):38-44.

Aktivitetsreduktion för patienter < 100 kg



En stor kroppsstorlek innebär att en högre 
andel av fotonerna dämpas inom patienten 
och detta måste kompenseras för att få ett 

tillräckligt antal counts i bilden.

Detta görs antingen med att öka 
insamlingstiden eller att öka administrerad 

aktivitet eller både och.



1-dagars protokoll 

•Belastning först och viloundersökning vid behov 

•Administrerad aktivitet vid belastningsundersökningen

Patient < 110 kg 2,5 MBq/kg 
Patient mellan 110-120 kg 430 MBq

2-dagars protokoll

Patient > 120 kg 570 MBq 

Nuvarande protokoll för myokardscintigrafi i Lund



   Arbete, tidpunkt för injektion  
    08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 

 11:00 2,75 2,83 2,91 3,00                     

 11:15 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00                   

  11:30 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00                 

11:45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00               

12:00 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00             

12:15 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00           

12:30 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00         

12:45 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00       

13:00 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00     

Vila, 
tidpunkt 
för 
injektion 

13:15 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00   

 13:30 2,06 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 3,00 

 13:45 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 2,91 

 14:00 1,95 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 2,83 

 14:15 1,89 1,95 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 

  14:30 1,84 1,89 1,95 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,31 2,38 2,45 2,52 2,60 2,67 

 

Viloinjektionen görs minst 2 timmar 
efter belatsningsinjektionen 



Insamlingstider

Ventri

•Belastningsbild 25sek/vinkel

•Vilobild 20 sek/vinkel

(2x30 vinklar)

Discovery NM 530c

•Belastningsbild  475 sek

•Vilobild   300 sek 



GE Ventri

Antal Medel vikt Medel MBq/ kg

< 100 kg 24 79 kg 2,6

100-110 kg 7 106 kg 2,6

110-156 kg 38 4,2



Ge Discovery NM 530c

Antal Medel vikt Medel MBq/ kg

< 100 kg 50 79 kg 2,6

100-110 kg 32 104 kg 2,5

110-125 kg 13 3,7



Resultat för GE Ventri



Resultat GE Discovery NM530c



GE Ventri



Ge Discovery NM 530c
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